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 МЕТОДИКА 

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

 В провежданите процедури за избор с публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС № 4/11.01.2024 г. за изпълнител се определя кандидатът, предложил икономически 

най-изгодната оферта, която може да включва : 

1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се 

извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност); 

2. “Ниво на разходите“ 

3. Оптимално съотношение качество/цена 

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално 

съотношение качество/цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва 

на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от 

индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани 

тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен 

елемент от документацията на възложителя.  

Всеки бенефициент има право да избира вида, броя и относителната тежест на 

показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на 

изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и чл. 4 от ПМС № 

4/11.01.2024 г. 

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят 

следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната 

поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално 

възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, 

ги подрежда по важност в низходящ ред.  

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде 

определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни 

стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.  

 

1. Проверка за допустимост на кандидатите: 

1.1. Оценителната комисия извършва проверка на документацията към подадените 

оферти, съгласно оповестените в Публичната покана условия за участие на 

кандидатите. 

1.2. Кандидатите, чиито предложения покриват минималните технически и 

функционални характеристики на предвиденото за закупуване оборудване или са 

по- добри, се допускат до оценяване, съгласно обявения критерий за оценка - 

„Оптимално съотношение качество-цена”.  

2. Оценка на предложенията: 
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Методиката за оценка на предложенията на кандидатите включва:  

 

за об. позиция 1. 

 

Показател-П 
Относително тегло в 

комплексната оценка 

Максимално възможен 

брой точки 

Символно 

означение 

1. Предложена цена- П1 30 % (0,30) 100 Т цена 

2. Други технически условия- П2 50 % (0,50) 100 Т др .усл. 

3. Гаранционни условия- П3 20 % (0,20) 100 Т гар .усл. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
 

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в 

комплексната оценка- 0,30. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната 

формула: 

      Сmin 

Т цена, n =  100 х -------- ,   където  

            Cn 

• Cn е общата предложена цена [в евро без ДДС] от n-тия участник в процедурата. 

• Сmin е най-ниската обща предложена цена измежду всички предложения по този 

показател на участниците в процедурата. 

 

Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се 

определя по следната формула: 
 

П 1,n = Т цена, n х 0,30                , където „0,30“ е относителното тегло на показателя. 
 

 

Показател 2- „Други технически условия“, с максимален брой точки- 100 и относително 

тегло в комплексната оценка- 0,50. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Други технически условия“ се определят по 

следната формула: 
      
         
Тдр. усл., n = А1n + А2n + А3n + В1n + В2n + Г1n + Д1n + Д2n + Д3n + Д4n + Д5n + Д6n + Д7n + 

 

               + Е1n + Е2n + Е3n + Е4n + Е5n + Е6n + Е7n + Е8n + Е9n + Е10n       ,  

 

където символните означения и точките на показателите са посочени в таблицата по- долу: 
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Други технически условия 

Актив/ показатели 
символно 

означение 
параметри точки 

1. Метър за рентгенографски, флуороскопски, мамографски или КТ уредби 

1. Включва сертификат за калибриране А1 
да 2 

не 0 

2. Без ограничение на лицензи за инсталиране на 

софтуера на произволен брой компютри 
А2 

да 2 

не 0 

3. Качеството на лъча и на изображението се 

правят с една експозиция на рентгеновата 

уредба 

А3 
да 4 

не 0 

3. Тестов уред за контрол на качеството на всички видове CR/DR рентгенови уредби 

Наличие на тестов шаблон за групиране на 

линии 
В1 

да 4 

не 0 

Наличие на метална решетка за подравняване на 

краищата на светлинното поле спрямо 

рентгеновото поле 

В2 
да 4 

не 0 

4. Тестов уред за измерване на постоянството и точността на компресиране на 

мамографски уредби 

наличие на сертификат за калибриране за 

електрически прецизни везни 
Г1 

да 2 

не 0 

5. Луксметър 

Наличие на фотометричен детектор с 

ахроматична оптика 
Д1 

да 4 

не 0 
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Наличие на ултразвуков сензор за разстояние Д2 
да 4 

не 0 

Наличен визьор на камерата Д3 
да 4 

не 0 

Наличие на USB и RS232 интерфейс Д4 
да 2 

не 0 

Наличие на гнездо за външна сонда за 

осветеност (Lux) 
Д5 

да 4 

не 0 

Наличие на сензор за наклон със 

самоопределяща се референция 
Д6 

да 4 

не 0 

Наличие на сертификат за калибриране Д7 
да 2 

не 0 

6. Мултиметър със CTDP детектор (без инвазивно измерване на mAs) 

за Детектор графия/скопия: aвтоматично отчита 

дали детекторът се намира в рамките на 

рентгеновия сноп 

Е1 
да 6 

не 0 

за Детектор графия/скопия: oсигурява 

индикация и насоки за коригиране на позицията 

на детектора при установяване, че същият е 

извън снопа 

Е2 

да 5 

не 0 

за Детектор графия/скопия: позволява 

оптимизация на позиционирането с цел 

минимизиране на грешки при измерване 

Е3 
да 5 

не 0 

за Детектор мамография: позволява измерване 

на kV (пикова стойност на анодното 

напрежение) при мамографски изследвания 

Е4 
да 6 

не 0 

за Детектор мамография: измерва основните 

рентгенови параметри на различни видове 

мамографски системи, независимо от 

Е5 
да 6 

не 0 
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производителя 

за Детектор мамография: не изисква 

предварително въвеждане или деклариране на 

информация за използваната компресираща 

плоча 

Е6 

да 6 

не 0 

за Детектор на RTI за профилa на дозата при 

компютърна томография: позволява измерване по 

време на едно единствено хеликално CT сканиране 
Е7 

да 6 

не 0 

за Детектор на RTI за профилa на дозата при 

компютърна томография: визуализиране на дозов 

профил с висока резолюция 
Е8 

да 6 

не 0 

за Детектор на RTI за профилa на дозата при 

компютърна томография: определяне на 

геометрична ефективност с висока резолюция 
Е9 

да 6 

не 0 

за Детектор на RTI за профилa на дозата при 

компютърна томография: измерване на CTDI, 

CTDI₁₀₀, CTDIw и CTDIvol параметри 

Е10 
да 6 

не 0 

Максимален брой точки 100 

 

    

Относителното тегло на показател 2- „Други технически условия“ в комплексната оценка 

се определя по следната формула: 
 

П 2,n = Т др. усл., n х 0,50           , където „0,50“ е относителното тегло на показателя.  
 

 

Показател 3- „Гаранционни условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в 

комплексната оценка- 0,20. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Гаранционни условия“ се определят по следната 

формула: 

         Гn                              Рmin 

Тгар. усл., n =  50 х --------  + 50 х  -------   ,   където  

            Гmax                             Pn 

 

• Гn е предложеният гаранционен срок в месеци [цяло число, ≥ 12 и ≤ 60] от n-тия 

участник в процедурата. 

• Гmax е най-дългият гаранционен срок измежду всички предложения по този показател 

на участниците в процедурата; 
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• Рn е предложеният срок за реакция на място при възложителя при възникнал проблем, в 

часове [цяло число, ≥ 12 и  ≤  78] 

• от n-тия участник в процедурата. 

• Рmin е най-краткият срок за реакция на място при възложителя при възникнал проблем 

измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата. 

 

Относителното тегло на показател 3- „Гаранционни условия“ в комплексната оценка се 

определя по следната формула: 
 

П 3,n = Тгар. усл., n х 0,20                , където „0,20“ е относителното тегло на показателя. 
 

 

Комплексната оценка на n-тия участник се определя по следната формула: 
 

КО n = П 1,n + П 2,n+ П 3,n 

 

 

за об. позиция 2. 

 

Показател-П 
Относително тегло в 

комплексната оценка 

Максимално възможен 

брой точки 

Символно 

означение 

1. Предложена цена- П1 30 % (0,30) 100 Т цена 

2. Други технически условия- П2 50 % (0,50) 100 Т др .усл. 

3. Гаранционни условия- П3 20 % (0,20) 100 Т гар .усл. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
 

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в 

комплексната оценка- 0,30. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната 

формула: 

      Сmin 

Т цена, n =  100 х -------- ,   където  

            Cn 

• Cn е предложената обща цена [в евро без ДДС] от n-тия участник в процедурата. 

• Сmin е най-ниската предложена обща цена измежду всички предложения по този 

показател на участниците в процедурата. 

 

Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се 

определя по следната формула: 
 

П 1,n = Т цена, n х 0,30                , където „0,30“ е относителното тегло на показателя. 
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Показател 2- „Други технически условия“, с максимален брой точки- 100 и относително 

тегло в комплексната оценка- 0,50. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Други технически условия“ се определят по 

следната формула: 
      
         
Тдр. усл., n = А1n + А2n + А3n + А4n + Б1n + Б2n  + Б3n  + Б4n +  

 

               + В1n + В2n + В3n + В4n + Д1n + Д2n  + Д3n  + Д4n           ,  

 

където символните означения и точките на показателите са посочени в таблицата по- долу: 

 
 

Други технически условия 

Актив/ показатели 
символно 

означение 
параметри точки 

1. Комплект куфар за инструменти вид 1 

твърда алуминиева подсилваща рамка на куфара А1 
да 7 

не 0 

корпус от инжектиран ABS А2 
да 7 

не 0 

отсек за съхранение на документи А3 
да 6 

не 0 

ключалка с два ключа А4 
да 6 

не 0 

2. Комплект куфар за инструменти вид 2 

корпус от удароустойчив полипропилен Б1 
да 6 

не 0 

отсек за съхранение на документи Б2 
да 6 

не 0 
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две кутии за съхранение на дребни материали Б3 
да 6 

не 0 

заключване с два ключа Б4 
да 6 

не 0 

3. Инструментален шкаф оборудван вид 1 

товароносимост на всяко чекмедже: 35 кг В1 
да 6 

не 0 

пълно издърпване на чекмеджетата В2 
да 6 

не 0 

сачмени лагери В3 
да 6 

не 0 

минимум 2 въртящи се колелца В4 
да 7 

не 0 

4. Инструментален шкаф оборудван вид 2 

общо тегло на оборудването: под 69 кг Д1 
да 6 

не 0 

спирачен механизъм за поне две от колелата на 

шкафа 

 

Д2 
да 6 

не 0 

всяко чекмедже с индивидуална ключалка Д3 
да 6 

не 0 

отделен страничен шкаф с индивидуално 

заключване 
Д4 

да 7 

не 0 

Максимален брой точки 100 
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Относителното тегло на показател 2- „Други технически условия“ в комплексната оценка 

се определя по следната формула: 
 

П 2,n = Т др. усл., n х 0,50           , където „0,50“ е относителното тегло на показателя.  
 

 

Показател 3- „Гаранционни условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в 

комплексната оценка- 0,20. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Гаранционни условия“ се определят по следната 

формула: 

         Гn                              

Тгар. усл., n =  100 х --------   ,   където  

            Гmax                             

 

• Гn е предложеният гаранционен срок в месеци [цяло число, ≥ 12 и ≤ 60] от n-тия 

участник в процедурата. 

• Гmax е най-дългият гаранционен срок измежду всички предложения по този показател 

на участниците в процедурата. 

 

Относителното тегло на показател 3- „Гаранционни условия“ в комплексната оценка се 

определя по следната формула: 
 

П 3,n = Тгар. усл., n х 0,20                , където „0,20“ е относителното тегло на показателя. 
 

 

Комплексната оценка на n-тия участник се определя по следната формула: 
 

КО n = П 1,n + П 2,n+ П 3,n 
 

Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока комплексна оценка, се класира на 

първо място. 

 

 

за об. позиция 3. 

 

 

Показател-П 
Относително тегло в 

комплексната оценка 

Максимално възможен 

брой точки 

Символно 

означение 

1. Предложена цена- П1 30 % (0,30) 100 Т цена 

2. Други технически условия- П2 50 % (0,50) 100 Т др .усл. 
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3. Гаранционни условия- П3 20 % (0,20) 100 Т гар .усл. 

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
 

 

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в 

комплексната оценка- 0,30. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната 

формула: 

      Сmin 

Т цена, n =  100 х -------- ,   където  

            Cn 

• Cn е предложената цена [в евро без ДДС] от n-тия участник в процедурата. 

• Сmin е най-ниската предложена цена измежду всички предложения по този показател на 

участниците в процедурата. 

 

Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се 

определя по следната формула: 
 

П 1,n = Т цена, n х 0,30                , където „0,30“ е относителното тегло на показателя. 
 

 

Показател 2- „Други технически условия“, с максимален брой точки- 100 и относително 

тегло в комплексната оценка- 0,50. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Други технически условия“ се определят по 

следната формула: 
      
         
Тдр. усл., n = А1n + А2n + А3n  + А4n    ,  

 

където символните означения и точките на показателите са посочени в таблицата по- долу: 

 

 

Други технически условия 

Актив/ показатели 
символно 

означение 
параметри точки 

Комбиниран заваръчен апарат 

електроди мин-макс: 1,6 ÷ 5 мм А1 
да 25 

не 0 
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консумирана мощност Pmax: 7,0 KW А2 
да 25 

не 0 

заваръчен ток мин-макс: 15-200 А А3 
да 25 

не 0 

тегло макс: 7,5 кг А4 
да 25 

не 0 

Максимален брой точки 100 

 

    

Относителното тегло на показател 2- „Други технически условия“ в комплексната оценка 

се определя по следната формула: 
 

П 2,n = Т др. усл., n х 0,50           , където „0,50“ е относителното тегло на показателя.  
 

 

Показател 3- „Гаранционни условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в 

комплексната оценка- 0,20. 
 

Точките на n-тия участник за показателя „Гаранционни условия“ се определят по следната 

формула: 

           Гn                               

Тгар. усл., n =  100 х --------     ,   където  

              Гmax                            

 

• Гn е предложеният гаранционен срок в месеци [цяло число, ≥ 12 и ≤ 60] от n-тия 

участник в процедурата. 

• Гmax е най-дългият гаранционен срок измежду всички предложения по този показател 

на участниците в процедурата. 

 

Относителното тегло на показател 3- „Гаранционни условия“ в комплексната оценка се 

определя по следната формула: 
 

П 3,n = Тгар. усл., n х 0,20                , където „0,20“ е относителното тегло на показателя. 
 

 

Комплексната оценка на n-тия участник се определя по следната формула: 
 

КО n = П 1,n + П 2,n+ П 3,n 
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Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока комплексна оценка, се класира на 

първо място. 

 

Забележки:  

Изчисленията на точките ще се извършват със закръгляне до третия знак след 

десетичната запетая. 

При кандидати, получили еднакви комплексни оценки, по- напред ще се класира 

кандидатът, предложил по- ниска цена, а при равенство и на цените се пристъпва към 

жребий. 


